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Fyll rören för koagulationsanalys korrekt!
Vi har en del problem med för dåligt fyllda rör för koagulationsanalys, citratrör med ljusblå propp. Är rören inte korrekt fyllda utför vi ingen analys eftersom vi då kan få felaktiga resultat.


Tänk på att:

· Kassera rör där utgångsdatum är passerat.

· Röret ska fyllas till linjen som syns på röret.

· Röret fylls snabbt i början av provtagningen men mer långsamt i slutet. Dröj kvar någon sekund efter att röret ser ut att vara fyllt för att fylla röret maximalt. 

· Om ni använder vingkanyl (butterfly) vid provtagningen ska slangen fyllas med blod innan koagulationsröret tas. Luften i slangen kommer annars ner i röret och då kan det inte fyllas ordentligt.

Katarina Skov-Poulsen
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