	[image: image1.png]



	
Laboratoriemeddelande

	Sidan 1 av 1

	
	
	

	
	
	

	Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin
	2009-12-07
	



Nya vakuumrör för blodprovtagning 
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Glukosrör (grå propp), best nr 19001  


Röret har en tillsats, FC-blandning, som hämmar glykolysen direkt.

Provet kan förvaras ocentrifugerat i rumstemperatur upp till 48 timmar.

Vid kylförvaring (2-8(C) är det hållbart upp till 72 timmar.

Blanda direkt efter att röret fyllts med blod för att glykolysen ska
hämmas på korrekt sätt. 
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Trombinrör med gel (orange propp) best nr 12796



Röret har en tillsats av bland annat trombin som gör att provet koagulerar snabbt, vilket
medför att analysering kan påbörjas ca 25 minuter tidigare än vid provtagning i SST-rör.
Röret kan användas för analys av ”Rutinkemi” istället för ”Serumrör med gel”, SST-rör,
(gul propp) när det finns behov att få analysresultat snabbt.

Fyll röret korrekt – vid för liten mängd blod blir koncentrationen trombin för hög och det
kan påverka analysresultaten, röret ska blandas direkt efter att det fyllts med blod.
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Rör utan pappersetikett 




Flera av vakuumrören byts nu ut till rör utan pappersetikett. 

Information, såsom utgångsdatum mm, finns nu direkt på röret.  

Alla rör ska blandas direkt vid provtagningen 

Rören ska blandas direkt efter att de fyllts med blod. 

Använd gärna provtagningsvagga. 

	Katarina Skov-Poulsen 

	Laboratorieinstruktör
Klin kem lab
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