	[image: image5.png]



	
Laboratoriemeddelande

	

	
	
	

	
	
	

	Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin
	2011-06-13
	



Nytt provtagningsrör för U-Albumin/Kreatinin kvot
För provtagning till U-Albumin/Krea kvot bör vakuumrör, urinrör utan tillsats, användas. 

För att fylla vakuumröret måste rörets kork perforeras. Detta kan ske på två sätt:

· Via ett överföringsstrå genom vilket urinen förs in i vakuumröret från valfritt urinkärl.
Så som ni idag gör med urinprov i vakuumrör till urinodling.

· Från en urinbägare vars lock har ett inbyggt överföringsstrå. 

Urinbägaren är det bästa alternativet med tanke på provets kvalitet, hantering och hygien.

Patienten kan kissa direkt i urinbägaren och skruvar därefter på locket för att sedan lämna
in urinprovet på en mottagning. 

På mottagningen vänds muggen några gånger, så att urinen blandas, innan skyddstejpen
på locket tas bort och vakuumröret förs ner på det inbyggda överföringsstrået. Röret fylls
och kan därefter sändas till laboratoriet.

   Provtagningsmaterial 
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	Best nr: 18414 

Rör vakuum 7/6 ml beige, urinrör utan tillsats 
	Best nr: 18415 
Överföringsstrå till urinrör
	Best nr: 19448 

Urinbägare med lock, 
steril insida


   Provtagning med urinbägare med inbyggt överföringsstrå:
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	Patienten kissar direkt i urinbägaren och skruvar därefter på locket.
	Sjukvårdspersonal blandar provet och tar därefter bort skyddstejpen
	Vakuumröret fylls via ett i locket inbyggt överföringsstrå


Både överföringsstrå och urinmuggens lock ska efter användning kastas i kärl för stickande och skärande avfall, eftersom de innehåller en nål som perforerar vakuumrörets kork.

Katarina Skov-Poulsen 

Laboratorieinstruktör
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